
 
 

 

 
 

“Acido 5-Idrossiindolacetico in urina” 
Metodo analitico 

 
INTRODUZIONE 

 
Questa scheda è un riepilogo schematico del metodo 

fornito dalla ERRECI per la determinazione dell’acido 
5-Idrossiindolacetico nelle urine. 

 
1. PREPARAZIONE E CONSERVAZIONE DEI 

CAMPIONI 
 

Raccolta delle 24 h, refrigerare a +4 °C durante e dopo 
la raccolta. 

 
 

2. PREPARAZIONE DEL REATTIVO A 
 

Unire 25 mL del reattivo A1 ad un flacone di reattivo 
A2. 

Agitare fino a solubilizzazione. 
Stabile a +4 °C per almeno 6 mesi. 

 
 
3. TRATTAMENTO SOLUZIONE STANDARD DI 

CALIBRAZIONE 
3.1 Solubilizzare il contenuto di un flacone di STD 

liofilizzato ( ) con 5 mL di reattivo A. 
Aliquotare e congelare a –20 °C. 

Trattare il liofilizzato così ricostituito come un normale 
campione. 

 
4. TRATTAMENTO DEI CAMPIONI 

4.1 Portare a temperatura ambiente i campioni e 
centrifugarli. 

4.2 Effettuare la seguente diluizione 
 µL 

Standard interno  () 25 
Reagente A () 1000 

. 
  

6. PARAMETRI DI ANALISI HPLC 
 
Fase mobile                        () 
Volume di iniezione          10 µL 
Flusso                                  0.6 mL/min 
Detector FL                         λ ex 280 nm;λ em 335 nm  
T°. Colonna                T ambiente  
Tempo di corsa                  13 min. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

7. RISULTATI ANALITICI 
 

 
 
 

 
 

 
 

Cromatogramma. 
Data emissione: 03/09/2013 

Codice Kit:  
Numero determinazioni: 100 


